[image: ]

一、离心机校准项目
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二、压力蒸汽灭菌锅校准项目

三、环境试验设备校准项目：
1、 提供布点示意图
2、 温度提供：设定值，上下偏差，均匀度，波动度，不确定度等
[image: ][image: ]四、洁净工作台校准项目：						五、PCR：

6、 [image: ]PH计								    七、离子计
[image: ]
7、 [bookmark: _GoBack][image: ][image: ]生物安全柜：	              九、紫外、可见、近红外分光光度计







十、电导率仪
           [image: ]


11、 原子吸收分光光度计             十二、气相色谱仪
[image: ]             [image: ]
12、 酶标仪							十三、原子荧光
[image: ][image: ]						
13、 离子色谱
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image7.png
WAHEAER
BRAMRES AR
LIEt 22

EUE2RC S350 ¢ 463
EEYHE

E e
o AR




image8.png
) e P
' st
T R
2 TG/ (i) ST
3 RN/ (mis)
FRE G
AR U
¢ e B AR
AT
957 LB (UCL)
s S SRR TERRIER
IS SRR
AP / 1
6 I /1
AR E RN F430 Ix oo
7 bR / dB
Sl WiLH /%
AL
s RO EEC R |
Fa | R
Y}
9
F RS
L I BN
0 U (=2 i,
Ity
s





image9.png
 smen

TS R

SRR RS

RO R

AR

Ll i





image10.png
i, bRic. ShRANH

W AR TR 2 1 T

Fil A N 2

Rt

PEL S

LR

LA

A%

9

HNFELE

10

TWREEIE S





image11.png
ARHAER
R

LM
EEWE
AHE
R
SEMEE
SEREEH





image12.png
k22
T

WS
Wt
ST




image13.png
ShRE A

AR EsE

ek iR

Wk TS

R 52

WOk R

REE

%5

ErT





image14.png
W, R
RREWH
BB

Bl R R





image1.png
7 BREMBMERSE

7.1 EafEmE
e F % 3 B

3 WERA-ER

(2] Eretl ik
RIS

1 et 721
R

P SR M B o2

3 B 2.3
ot

1 Tiesn n.2.4
P

B R .25

B [ 2.6

7 R - 7.2.7

0 T - 2.8
MR

B TR - 2.9
FrEEE

E.BES "+ WRRREREATAARARCH REERBCH.





image2.png
6.1 EafEmiH
R EEREIRE Ar,




image3.png
B

Sttt

S
(O BT RE
O AT TR TR

EE Y Teie 202

T

R

L

s

Rt L EN

PR CPURE )





image4.png
LR

R T. aT. REEE
© © © =2
30.0
50.0
60.0
70.0
90.0
95.0
2. WEHSE
R/ T /T
30.0 223
1A
50.0
60.0.
70.0 -
90.0
95.0
3. P
4. P H R
5. FEAURMEDE
i R Wil Rl T
copies/ul. copies/ul. copies/ul. | copies/ul. (k=2)
U,
Uy





image5.png
e

wENH

AMBRDSRE

AR

i R (R

it pX R RE

it AR

i pX AR

aHBARR

witMARSR

3 pX WA R

WE R R E

4038 pX RMRE

{038 pX REAREHE





image6.png
SRR

it pH PR 2

PR

AR

it

ARG R0 2% 22

i

AR A B

10

R

W A (R 2

L 2

AR

13

R R ANR 2

1"

AR AR





